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的相对标准偏差分别为 1. 9%和 4. 7%。甲醛、苯酚的检测限分别为 0. 50 mg /m L和 0. 30 mg /m L。方法简便、快速、基底干扰小 ,适
用于工业废水中甲醛和苯酚的同时、快速测定。
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Abstract: A method fo r determination o f fo rma ldeh yde and pheno l in w aste wa ter with sta tic headspace-GC-FID
has been developed. The de tection limits fo r fo rmaldehyde and ph eno l w er e 0. 50 mg /m L and 0. 30 mg /mL , r espec-
tiv ely . The relativ e standa rd dev ira tions ter e 1. 9% and 4. 7% fo r those, respectiv ely. The method has been pro ved
to be simple, fa st , mat rix inter ference fr ee, and can be used for the fast determina tion o f fo rmaldehyde and phenol
in industria l w aste wa ter.



















Varian CP-3800气相色谱仪 ,带 FID检测器
(美国 Varian公司 ) ;















使用 DB-624石英毛细管柱 ( 75 m× 0. 53 mm
× 3. 0μm) ,柱箱起始温度为 120℃ ,保持 2 min, 10
℃ /min升温至 220℃ ,保持 8 min;进样口温度 250
℃ ,检测器温度 250℃ ,载气 N2 ,流速 4. 5 mL /min,





和甲醛的浓度范围而配制。各取 100. 0 mL试液置
于 200. 0 mL顶空瓶中 ,室温下各试液在顶空瓶中
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温度进行了多次优化 ,最终确定最佳色谱条件 (见文
1. 3)。在本条件下 ,试液中的甲醛及甲醇能得到完全分
离 ,并且可获得理想的甲醛和苯酚色谱图 (见图 1)。
图 1　甲醛和苯酚标准工作试液顶空气体的色谱图
1.甲醇 ; 2.甲醛 ; 3.苯酚
试液浓度:甲醛 17. 5 mg /mL,苯酚 2. 0 mg /mL
2. 2　标准工作曲线
分别以甲醛和苯酚系列标准溶液浓度 mg /mL
( x )对峰面积值μV· s( y )绘制标准工作曲线 ,得甲
醛回归方程式: y= 5. 2318x+ 1. 6901, r= 0. 999, n=
5,浓度范围 3. 53～ 17. 7 mg /mL。苯酚回归方程式:
y= 627. 8x- 683. 2, r= 0. 999, n= 5,浓度范围 1. 60
～ 32. 1 mg /m L。
2. 3　水样的测定
在选取的最佳实验条件下 ,测得水样中甲醛的
浓度为 7. 90 mg /mL,苯酚的浓度为 2. 68 mg /mL。
水样顶空气的色谱图见图 2。
图 2　酚醛废水水样顶空气体的色谱图
1.甲醇 ; 2.甲醛 ; 3.苯酚
2. 4　方法的检测限
按 3倍信噪比的要求 ,计算出本方法对甲醛的
检测限为 0. 50 mg /mL;对苯酚的检测限为 0. 30
mg /mL。
2. 5　方法的平行性
在选取的最佳实验条件下 ,取甲醛浓度 17. 6























试方法 [1 ]分析水样 ,所得的酚、醛含量均较本实验方
法的结果高一倍以上。据分析 ,这些杂质可能会干扰
经典方法的测试 ,使结果偏高。本研究曾将各试样送
GC-M S实验室检测 ,但由于仪器条件的限制 (最低










分析方法 .第三版 .北京:化学工业出版社 , 1994. 407～ 408, 413
～ 416.
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